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Ein GroBsfroboskop 

Das besdirioheno Grohst rohnskop „ Atiidin “ dioiii zm /. IV I ala, sind dir Funken lunger, die Olfntmg ties Sdioiii* 



Fizeuyuiu] <|t'sl «Mior t <'i* odor poriodlsdior Lidilblit/e grblUor 
uugeuhlhklidior Holligkoil bei exlrrni kurzor Hlilzdnuer'. 

Als Liditguollo diont rim? domonlable, mil lodiuisdicm 
Argon gobilUe Fuiikenkummer mil rohuslen Wolhatnolok* 
troden, Dio Liditblilz/oil von wonigor als I os wild dadiiirh 
i rzielt, ilti H niclil - wio hishor iiblith oin KondensnUu 
sidi ii no r ein Kabel zur Funkonstre<ko onllcidl, somlcin 01 km 
sohr kurze Vorbindungshnndor mil oinor tndiiklivilat von 
wonigor nls lO-? I V Dio Spitzonslromslar k»- !s| daboi > 1(1 kA, 
dio in dom Funken niiftrelemle Spilzeiiletsluny (/ --41,2* l(H» s) 
Jw 40 MW. Ormoglidit wurdo dicse Loisiuny daduidi, dab 
dor eleklrlsdio FunkenwidcrsUind mil olwa 0,2 U im Millol 
dom aperiodisrhen Gionzwiderstniid dos Entladungskrcijos 
cngeylidicn isl. Dndurdi isl die kiUzcsImoglidio tlmsalzzoil 
der Ladungs- in Strahlungsonorgio orroidit. 

Durdi sorghilligc A nsl>i Ul u nc| dos Slouoiyoratos boi Vor- 
wonduny sohr sloilor SpanmmgsstbRo fiir dio Zumhing doi 
Ftroboskoplampo betragt dir? Linsalzsl reining dos einzelnen 
Funkcns gegonuber dor Steuorspannnmj olwa 10 7 s. Dio 
pro Funken erzeugto Liditmengo ist abluingig von dor Blitz- 
ircguonz. Bei Einzclhlitzcn werden f50 I ms emilliorl 

Fiir die Auslosung dor Blitzo bestohon folgcndo Mdy- 
lichkcilcn: 

t. Wenn poriodiidie Lidilblitze zwisdion 300 und 
20 000 min* 1 orfordcriich sind, so bedient man sicb zur Steue- 
rung cinos Klcinstroboskops. Zu dcr uhlichcn AusstalUmg 
golidrt ein DreHo-Stroboskop-Type Strob. 105, jedodi isl a licit 
jodos anderc Klcinslroboskop, z. B. von Philips, General 
Radio (USA) odor Rohde & Sdnvnrz, Miinchen, zur Slciierung 
gccignct. Die Spannungsimpulse, die sons! die Stroboskop- 
lampe bei doin Kloin-Slroboskop /linden, werden bier bei 
zur lonisicrung nines Stiomtoros (BBC TO 2 '3) bemit/t, das 
seinerseits oinen 200 k W-Ziind impels au( die Ziindclcktrodc 
dor Blilzlampo gibl und mil klcinslor zeillidior Slrouung 
don Lichtblitz auslost. 

2. Durdi KontaktsdiJuB eder Konlakluntorbrodiung kann 
dor Blitz aitsgolbsl werden. Urn die voile Genauigkoil do» 
Stroboskops aus/unulzen, z. IV bei dor Beobadilung von 
Sdiwinguncjen an Turbinonsdiaufeln, mob dot verwondele 
Kontaktgcber auf oblige Winkelininutcn genau in Ablnin- 
yiykcit von dor Anlriebswollo sdiallcn. 

Wenn nidit boroits in ander.or Form vorhunden, so stebl 
hicrfiir dor Kontnktgeber K 105 zur Vcrfuyung. Dieses Instru- 
ment nibt auf id. 2 ' genau Kontokt, wobei auf Wunsdi cin 
slufonloses Roibradgotricbo die Blitzhcqnenz bis ± 2% f|o- 
yonubor der Antricbswclle variiert. Der Kontaklgeber wild 
nur spannunys-, nidit slrommaftig bclaslel, or olfnet (lurch 
Spannungsslofl das Slromtor. Bei Konlaklunleibreduing 
wird dor Kontakl mil 1 mA, 100 V belaslel. 

3. ALislbsung von Cinzelblilzen. -- Cinzelblilze konium 
misgeldsl wiMden (lurch AnsdiluB d(’r Konlaktklrmmon 
(dries Photoversddussos an das Stroboskop odor aber aucb 
mil Dmckknopf. Man kann aber aurh das Stroboskop so 
sdialten, dafV z. IV bei Vcrwendung trines Konlaklgebers 
odor (dries periodisdieii Stciiergerilles, bei Drucken nines 
Konlaklknopfes dor nadislfobjende KonlaklsdduH odei 
• nnlerljrircbung odor Spanhunysimpuls dos Sleuergoralos 
(drien ein/.Hjen Blil/. auslost. Die llelligkeil dieses oinen 
Blitzes isl ansroicbend fiir eine gut durdibolicliletc Photo- 
aufnahme (/.. IV im direkten Stroboskopstrabl in 3 m Ab- 
stand von der Lampe bed Blende I :fV Film 17/10 DIN}. 

Man hal es in der I land, mil tnehr odor weniger bellen 
Blilzon zu arbeilen, indoin man den Fiilldrmk der Lampe wie 
bed einem A n tore i f(*n vciandert. Bei niodrigem Fitlldruck. 

1 I IcfslHIi ■! I'ltyvik-tlisK: Ird'Divtln-'. l.iilm: <i t J > r mm Ur - ♦ n*j I 
f < nri'M'l , I duultUi'i 



\voi loi kogols olwas giblku als Imm holiern Ftilldnuk, dcr dio 
kiirzoslon Liihlblil/o bid Imdister Lidilmongo Ijodingl. (Bei 
hi. 4 (ilti wonlon die oplimalen eloklrisdum AnpasMinys- 
bodingiingon dos Funken widorstundos erreidit.) 

Dor (iloktrodonabstand kann von on Ben dom gownhllcn 
CVisdriKk durdi Drelnui an einor RiiudolsdirtMibo anyeyliduui 
werden. Wonn uadi langerer Betriolisdauor dor ilailylas* 
zylinder dos Cnlladumjsyefallos gosctiwarzl isl odor dio Fink- 
linden abgcdiranni sind, wild durdi Ltiscn von 3 Multorn 
die Lampe <l(*montierl, (prieinigt, erfordorlidionfalls Flek* 
Iroden gewcdisolt odor nadigcscliliifon mid die Lampe wie- 
der zusammengesdiraubl. Aus der initgelieforbrn Edolgas- 
vorralsllasdio, die bei jodor grolloren Sauerstoff-Fnbrik mil 
Aigou wiodei (inlrpdtitlt werden kann und doron Inhall liir 
til. 100 Liimpcnlultungon reidil, wird die Lampe nadi zwei- 
maligem Spiilcn mil Ldtdgas out den Bclriobidruck aufgo- 
blaseii. Hierduidi ist wirtsdiaftlidisier Bclricb indglidi. 

Die sdieinwerlerartiy aufgcbautc Lampe, die aucb die 
Impulskondensalorliallerio enthal t, ist auf cinom Slativ zwi- 
<dien 100 und 180cm lloho drchbar und vcrstellbar angeord- 




IviM 1 . GfnfhtinliosVinp jAlHiliti*’' dcs Phy.ilkatisrti-lrdinifichcn Lnbor«- 
lotiuitts Pr. F. PrUnncl, GmbH., lUmburg-KPscn. 



net. Die einzelnen Bauelcmcnte sind auf Bild I orsiditlidi. 
uiul zwar von icdils uadv links: Sleuergerat mil dazugchdri- 
gor Handlampe zur gelronnten Vcrwendung dieses Cerates 
alj Klcinstrotioskon, z. B. liir cinfadic Tourenzahlen- odor 
Sdilupfmcssung; in der Milte dtis llodispannungs-Versor- 
(jungsgeral mil Gleidiridiler und Stromtor sowie den ver- 
sdiiedenen Vciriegolungsrolnis fiir die einzelnen Belricbs- 
arlen, die sidi automatisch gegenseilig aussdilicBcn; links 
davon die Slroboskoplampe mil Slaliv; ini Sdieinwerfor vorn 
dor zur Demontage der Fiuikenkommer abnehmbare GefaB- 
dockel mil Hlektioder.vcrstellvorridilung: links liegend di(‘ 
7\rgon-Voi ralsllasdu' mil Roduziervontil. Das Stroboskop isl 
oisrluitlorungsunempfindlidi und im PKW Iransportiorbar. 
D.»s angowandtn Bnuknslenprinzip bat den Vorleil, daO in den 
vielon Fiillcn, wo mu Cinzelblit/.e von Kontaklvorridilungon 
gesleucrl erforder!i(ii sind, dcr Aufwand dos Sleucrgcrates 
( nlfallen kann. 

FOr hesondors intensive UinzolbUi/.e, z. IV liir Unloiwos- 
seroufnahnieu nn Sdiiffs^diraubeii u. dgl. beslolil die Mdg- 
lidikeit, durdi Zusdialten ciner gidlJeren Kondensalortialteric 
Liditblitze bis zum Zchnfadien der l.iditmenge pro Cinzcl- 
biilz zu oizeugen. Die Lidilblilzdauer verKingcit sich hierbei 
bis 2X10-Gs. (Der Zusatzkondensalor gohort nidit zum nor- 
malcn Lieferumfang.) 

D«*s Gewidit dor Sfi oboskoplanipe mil Slaliv belragt 10 kg 
dos Nolznnsdiluflgoralos 35 kg 

dcs Sloueigoiales Bauart Drello 15 kg 

P. F i ii n q r I 
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Verkaufs- und Lieferungsbedingungen: 

r ii r unsoro Veikiitifc gotten, rowcit niclu ini Einzctfnll <diriftlicii brsondore 
Vercinbarungcn getrolten werden, tolgende Bcdingungcn: 

1. Erfullungsart fur unserc Lieferungen ist unscre Workstation; Hrfuliungs- 
ort fur Zahlung: Hamburg,- aussdiliefvlicher Geriditsstand: Hamburg. 
Es gilt dcutschcs Rcdit. 

2 . All o Proise gcltcn ab nnsorem Work. Wir behr.lten uns cine vcrhaltnis* 
mafMge Erhohung dor Preise vor, vvcnn nadi Vemngsabsdilufs dcr Sioft- 
preis Oder die Ldbne stcigen odor Unis tan tie, die wir nidi t zu vertreten 
haben, Herstellung oderVertriob vencucrn. Entgegcnstehende behord- 
liche Bestimmungcn bloibcn unberiihr;. Der Versand geht steis — nudi 
bci frankolieferungen — nuf Getahr des Empfangcrs. Vcrzdgcrt sidi 
dor Versand ohne unser Versdiuldcn, so geht vcm Tage der Versand* 
bcreitsdiaft an die Getahr nuf den BcstePer uber ; damit beginnt an ti 
die Znhlungspflidit des Bcstellers. 

Das Packmateiial wird billigst beredinet. Kisten sind tins in jedem Fall 
nadi Entleerung sofort wieder zuiiickzuscndcn. Wir verguten V* dos 
daftir bercchnctcn Preises, wenn sie uns in gebraudisfahigem Zustjml 
fradufrei zuruckgesdiickt werden. Papp-Knrtons konnen nidit zurude- 
genommen werden. 

3. Bei vSbnderanfertigungcn behaltcn wir uns das Rcdit auf 0 be r- oder 
Untcrlieferungen urn eine angemessene Stiickzahl vor. 

4. tlnserc Lieferzcit-Angabc crfolgt nnch bestem Ermessen, aber ohne jede 
Vcrbindlldikeit, 

betriebsstorungen jeder Art, wie Strom-, Rohstoffmangel oder in don 
betrieb eingreifendc behordlichc A-taSnahmcn, bereditigen uns, unsere 
Licferungsverbindlichkeiten ganz oder teilwebe nufmheben. 

5. An Abbildungcn, Zcidinungen, Skizzen und sonstigen Unterngen behal- 
tcn wir uns Eigcntums- und Urheberredvt vor. Sic diiifcn ohne unscrc 
Genehmigung zum Ncchbau" nidit benurzr, anderen nidit zuganglidi 
gemadu werden und sind auf Verlangen unverzuglidi zuruckzuscnden. 

6 Beanstandungcn werden nur bcrudtsichtigf, wenn sie innerhalo der uadi 
§ 377 des HGB ergebenden Frist, jedodi nidit spater a Is 14 Tngc nach 
Empfang dcr Ware, durch eingcnliriebcnen Brief angczeigt werden. Fur 
die nadi dem Kaufvertrag gelieferten Erzcugnissc Qocrnehmcn wir nur 
in der Weise Gcwahr, dafi wir diejenigen Teile, an denen Herstellungs* 
fehler cinwandfrei nadigcwiescn werden, durdi ncue kostenlos ersetzen 
Jede weiterc Vcrbindlidikeit, insbesor.dere U-istung von Sdiadcnersatz, 
wird ausdrucklidi abgclehnt. 

7. Der Kedinungsbetrag ist zahlbar bci Sor.deranfcrti.cungen. 'A bei Fe- 
stelUing, V» bet Anzeigc der VcisandhereiPdiaft, Vs 30 Tage nndi Ver- 
sandbereitsdiaft, bci den (ibrigen Lieferungen spatestens 30 T.ige nadi 
Redinungstag ohne Skontoabzug in bar. Verschlcditerung dor Zahlungs- 
fahigkeit des Bcstellers oder die Nidifeinhnltung der \ f ert inbarren 
Zahlungsbedingungen bereditigen uns zu deren Abanderung. 





G.roQ ~ 3 t ro ])pj> k c p 
dor ::j mo. 



Dr ; -Ing t Frank P.R 1) N GEL 
Physikalisoh-Technisches Loboratorium G*m ; b H, 

Hamburg - Risson, SoMdorfor Land sir -400 

Unsor G::oB-Strcboskop stellt dio Volleudeng oinor in don Kriogojahron begonne-- 
non Entwicklung zur Erzougurg intensivstor Lichtblitzo fur s trobcckopische Mossungor. 
dar, Gegeniiber allon anderon auf dc:n Markt befindlichon Goriiton bocitzt os folgondo 
Merkmale, die os auf dom Weltraarkt konkv.rr^nzlos machon: 

1 «) Die Dauor der einzelnen Lichtblitzo ist trotz grbOter Holligkeit wenigor al» 
l7wfillionstel Sekunde. Dadurch wird das Photographioron und Doobachton von sehr 
sohnell ablaufonden Bowogungsvorgungen radglich, bei donon s,D, innerhalb von 1/llun- 
derttausendstel Sekundo boroits dns Objolct seiron Ort vorandort hat. Dorartige Pro- 
bleae sind in dor Technik haufig, ZsD, gestochon scharfo Aufnahme dos Fadons an 
sohnell umlaufonden Spindeln, Ausmessung und Doobachtung dor Tropfonr-rd Be boim Vor- 
sprtthen vora Troibstoff durch Duson usw, (3ieho Nahoros in dor anliogondon allgomoi- 
nen Beschroibung dos Anwondungsboroichos) . 

2« ) Boi diosom GroB-Stroboskop ist os goMngen, dio Steuerung dor Lichtblitzo mit 
oinar aolchon Genauigkeit vorzunehmon, daB sie : nahozu unmeBbar goring, kloinor als 
10-Sekundon, ist r 

Ergebnis; Dio Botrachtung schnoll ablaufonder Bewogungscb jekte ist gestochon scharf 
•mdglich* dor Gogenstand wird auf Yfinkelminuten genau immer wiedor an dorselben wie~ 
derkohrendon Stollo von dom Lichtblitz getroffen, 

3# ) Fotoaufnohmon mit 1 Lichtblitz sind mdglich, wjboi die Auslosung dieses Licht- 
blitzes genau in der richtigen Bewegungsphaso geschioht* Dieses ist evreicht durch 
die latent durchlaufende Steuerung, Zur Erleichterung dor Aufnahme kaxui mit einer 
zusatslichen stroboskopischon Handlnmpe das Ob jekt vor dor Aufnahme schwach ange- 
leuchtet warden, so daB noch koine photographic chon Eindriicke entstohen, und in dera 
Augenbliek dor richtigen Bewegungsphaso lciBt man eiren oinzigon hollen Blitz au$13~ 
son, der zu oinor durchbeiichtoten Fotoaufnahme bei abgeblendetera Objektiv ausreicht, 

4,) Mehroro GroBfirmen habon versucht, GroB-Stroboskcpe zu bauon, Boi allon dieseu 
ist die Lebensdauer der stroboskopischon Lawpe auBerordentiich kurz, der Ersatz teu- 
er und die Betriebskosten coroit auBerordentlich hcch, Bei unserem GroB-Stroboskop 
ist die Lichtquelle eine ausoinandernehmbare Funkonkermer, die wie oin Autoreifen 
aus einer kloinon Gasflascho mit technischem Argon uufgeblnson wird, Kontrolle mit 
RoifendruckprUfor* 

1st die Funkenkammer durch Elektrodon-Zerstnubung gesohwarzb, so braucht sie nicht 
ausgewechselt zu werden, sondorn sie wird nur auseinand9rgenommen und mit einem Lap- 
pen gereinigt. Dadurch ist der Botriob dieses GroB-StroboskopS auBorordentlich billig 
und liegt preislich noch untor don Betriebskosten oinos Kloin-Stroboskops, z.«B, mit 
Neostronlampo, da auch die Larrpon dieses kloin-Rboboskops kostspiolig sind: 

5 • ) Die Stromaufnahmo des GroB-Stroboskops ist durch soino konstruktive Oostaltnng 
so klein, daB os roittels eines Uraformors aus dor Autobatterie betriobon y/erden kami - 
Es roichen Umformor aus, wio sie fiir Tonfilrnwagon gebrauchlich sind. Damit wird orst.- 
malig die stroboskopischo Det.rachtung von Vorg< ; ingon ira fahrondon Kraftfahrzeug, z f U, 
Motors chwingungen oder Wot fenbeanspruchung auf der Fnhrbahn moglich. 

Solbstvorstandlich lassen sich die ebon boschriebunen Eigenschaften, die fiir die 
technischo Vollondimg des GrcB -Stroboskops unerlaBl.ich sind. nicht mit billigem 
technischon Aufvrand orrefehon, Dadurch orklart sich der Prois dieses Goratea, das 
trotz sparsamster Kalkulation nuturge^afl woit uber dom von Kloin-Stroboskopon liegt 
Daher Y^onden v/ir uns mit diesem Geriit an die Verbraucherkroise der GroB-Industrie, 
bei donon durch die rascho Gowir.nung er'akte.r Fors chungs orgobni o so dor Apparat sich 
meistens in yrenigen Hochcn odor M one. ten bor.ahlt roucht , 



. ./ 




Dr, -Trig . Frank F r u n g e 1 
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Das Gros6»Stroboskop in der Technik 



Das Stroboskop leistet wertvollste Dienste Uberal.l da, wo bei dor 
technischen Ent wick lung 

Sch w leri g ke.lt en bel Rotatlonen Oder Schv/ingungen 
auftreten, die s 1 ch b eT der Konstruktion am Brett rechnerisch nicht 
Ubersehen lassen. Z.B. lot ea umnoglich, die Schwingungen 
von Ventilfedern im Betriebszustand vorher zu bestimmen, 
da aufier der Vorspannung auch die Plotzlichke it des Anstofies maBge- 
bend 1st, 



Ebenso 1st es leicht mdgllch, den S c h 1 u p-.f von- K e i 1 - 
r 1 e ra e n -getrieben exakt zu -messen und /die-,.Hrsachen zu ergr(in- 
den, ' •. 

Bei komplizierten Z a h n r a'.d.'g e ; t . .r i e ben kann rait Hilfe 
des Strobpskops, gegebenenfalls mlttels Beobachtungsfernrohrs das 
Abwfilz.en der ■ Verzahnung verfo-lgt werden. 



; v :jV,Fur ; die jusfierung ’von 'Zerhackern^ 

.'F;V v .; ; Pendel^Gleichrichterpi-., . 

vi r : ‘-* iV ' . Totier.enden Glelchrichtern 

- . • IContaktUmforraern 



und 



..pl-ist d'as Grofi -Stroboskop hervorragbnd geeignet, da es bei normal er 

• Arbeitsplatz-Beleuchtung die Durchfu hru ng der Justlerarbeiten zum 

• ’Tell _.a«f nfehreren Arbeitsplatzen glelchzeitig erindglicht, . 



'••• Auph - fur die .. r Verpackungs -Industrie iLfe.istet "Aladin" 

we-irtvolle Dienste t Bei sehr langsomen Vorgangen, die - fiir. das Auge 
nicht mehr als stehend.es \B i Id "e rkennba r sind, arbe itfe't 'man mittels 
Fotoaufnahmen bef 'daueirnd. gedf^rieter Optik u Man erhalt darn die Be- 
v/egungsphasen des zu rfeseenden Telles der -Mechanik derart .iibereinan- 
de.r-gdaB man aus .den Streuuftg§n dei\ dinzelnen Bilder die Funktibns- 
siqherhe it ,,Ie icht zu ’ uberprhf eh ybriiiag'.' 



-.Man kann daher z«3. d&s-'-S'p i e i eines. Lagers, an,.einer 
langsam apbeitenden Pleulstange fotographiSch kontrollJ,eren;v •' 

.VtiFttr . alie diese Falle bedieht man sich.,zurSteuerung der Zwangs- 
/. Synchronisierung. . • V. _ : .U-f • ; . ' 



Erwahnt sei no ch ,d aB auch bei der serienmassigen P r. ii f f eld - 
-b li t r o 1 1 e von W a h m a s c h i h e n Oder bei der. 

~ P e,,i ssver sch 1 u s__s -Konstruktion n Aladin" .wertvolle • 
Dienste leistetT " 



■Bei der stroboskopischen Betrachtung des Schauf elkranzes ' einer 

' T u r- b i n e " :.•'■■ 

muB dieselbe, falls die Mas chine eTnwancff ret' arbeitet, gestochen 
scharf als Blld erscheinen. Sind Unseh&rfen zu beobachten, so- lie- 
geh .Schwingungen der betreffendeh Te'ile, z.,Bi- der Schaufeln vor, 
Die Uns char fe gibt direkt die Amplitude' an. Das Gleiche gilt von. 

T d' r s i o ns sch w l n g u n g e n an • W el 1 e n. Bin Ge- 
triebe Oder eine Kuppiung ohne Tors.’ ons schwingungen ers'cheint . in 
Stroboskopischen Bild exakt scharf. Aus dem Grad dei- Unscharfe , ode-. 
ev; verschiebungen lasseh sich direkt die -.Amplitudert der Torsions- 
schwlngungen ableiten, 




Alio Untersuchungen, die zur Vermeidung von Dai.'.rbrUchen bel sparsa- 
mer Dimens ionierung unerlaBlich sind, lessen sich nur mit dera Grofl- 
Stroboskop durchftihren, da mit den bisher bekannten Stroboskopen die 
Lichtblitzzeiten zu long waren, urn lm schwingungsf reien Zustand Uber- 
haupt eln gestochen scharfes Bild zu gewahrleisten . 

Die Aufgabe, die Tropfchen -Form und -GroBr hinter einer Zer- 
stiiubungsdiise zu bestimmen, erf oraert , daB die Liciitblitzdauer so 
kurz 1st, daB die Tropfchen, die sich oft mlt 100 m pro Sekunde be- 
wegen, nooh scharf dargeetellt werden, Auch dieae Aufgabe l&Bt sich 
mlt dem GroB-Stroboskop "Aladln" losen! Man kar.n es daher z,B. zur 

Kontrolle von Einspritzdtisen 

verwenden. 

An RelfenprUfmaschinen, mit dene n Autorclfen 

bel verschledenen Andruckverh&ltnissen und FahrgeschwlndTigkeiten ver- 
sucht werden 3ollen Oder aber bel der Beobachtung elnes auf guter 
Fahrbahn laufenden Autoreifens kann mit Hilfe von "Aladin" die 

Funktlon der elnzelnen St ollen. oder der Sommerung 
bel normalen Betriebabedlngungen erfolgen, z7b c " durch Beobachten oder 
Filmen. 

Die Ausmessung zahlreicher Spin del n bel ausgedehnten 

Textllmaschixe n' 

kann ohne Veranderung des Aufstellungsortes des Stroboskops vorgenommen 
werden, der parallele Llchtstrahl gestattet, die Umdrehungsgeschwindig- 
keit auch entfernter objekte zu messen. 

ScJhlxeBlich 1st es mbglich, den Verlauf vor. 

L uftstromungen an Geb l a s en 

durch eingestreuten Flitter7 ev, mit verschledenen Farben und rasch 
hintereinander folgende Aufnahmen zu beobachten, wenn man nlcht mit 
Hilfe des interferenzverfahrens exakte interfereometrlsche Aufnahmen 
machen 'will. Bei d'iesen gestatten die Einzelblitze des Stroboskops 
Aufnahmen mit turbulenten Strbmungsphasen, Das Gleiche gilt fiir die 
Beobachtung von Kavitationa-Ersche inungen an Schiffsschrauben. In ei- 
ner spezlellen Bauform kdnnen hierzu was ser f e ste Impuls - 
lampen in unmittelbarer NHhe der Schraubin’Tm'Waeser vervvandt werden, 
sodaB der Lichtverlust bei der sonst (iblichen Beleuchtung von auflen 
entfiillt. 

Grundsatzlich besteht zwischen c inem GroB-Stroboskop und dem norma- 
len allgemein bekannten kleineren Stroboskop iicht.otarkerauBig etwa 
der gleiche Unterschled wie zwischen einer Kerze und einer 100 Watt- 
Larape., Abgesehen davon, daB das GroB-Stroboskop so he lie Blitze lie- 
fert, daB bei jedem elnzelnen Blitz auch bei stark abgeblendetem 
Objektiv eine Aufnahme gemacht werden kann* daB man es also als 
Beleuchtungsgerht fur Koc hfro pue nz -K in omatographie 
benutzen kann, besitzt das GroB-Stroboskop eine Llc'ht b 1 1 tzdauer von 
nur 

1 Mlk ro s ekun de.__(. _ l,M il 1 i on s t. el. S ekunde ) . 

Die kleineren Lich- blitz-Stroboskope haben etwa JO mal langere Licht- 
blitzdauer, Bei schneller bev/egten Objekten, wle z.B e Schaufeln einer 
klei.nen Abdampf -Turbine , erscheinon diese Obiekte beroits vbllig un- 
scharf, wenn man sie mit normalen Stroboskopen boleuchtet, 

Das Steuergerat des GroB -Stroboskops ’’Aladin'' 1st fur sich getrennt als 

Kle in-StroboskoP 

dariiber hlnaus zu benutzen. v/enn ’es z,B f darum geht, leistungslos eine 

T o u r e _n z a. h 1 

zu bestimmen, Es 1st daher mit einer grofien Kandlam oe aus- 
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' gerihtstet und als 

tragbares Gerat getrennt verwendbar . 

Durch den Hochspannungssteuernetzteil des GroB-Stroboskops wird nun 
eine Kondensatorbatterle aufgeladen und in weniger als 1/Millionstel 
Sekunde im Takt der Steuorung entladen, wobei momentan in der Stro- 
boskoplnmpe ca. 

40 000 kW elektrlsche Energle in Licht umgesetzt werden . 

Der Prei3unterschied der Gerhte, d.h, zwisehen einem normalen Gliian- 
lampen-Stroboskop und dem GroB-Stroboskop "Aladin" liegt etwa bei 
1:5, der Lichtstarke-Unterschied etwa bei 1 : 1000, Trotz dieser 
enormen Steigerung der Lichtsthrke, mit der erstraalig exakte wissen- 
sohaftliche Forschungsarbeit getrieben werden kann, 1st lnfolge des 
Pr inzips der demontablen Lampe der Betrleb des Grofi- 
Stroboskops auBerordentllch bllllg, Wenn die Stroboskoplampe durch 
die starken Entladungen geschwarzt 1st , so braucht sie nlcht ausge- 
weohselt zu werden, sondern wird naoh Auselnanderschrauben mit einem 
Lappen gereinigt, wieder zusammongeschraubt und mit dem mitgeliefer- 
ten FUllg*as ausgeblasen, wobei eine LampenfUllung etwa 0,03 DM 
kostet, 

Trotz der sehr hohen Lichtstarke 1st es gelungen, durch Steigerung 
der prozentuellen Lichtausbeute den Stromverbrauch auBerordentllch 
kleln zu halter., Mit ca. 300 Watt ist es mbglich, das Gerftt an Jeder 
isteokdose zu betreiben oder auch mittels Einanker-Umfoimer aus elner 
transportablen Autobatterie, 

Man kann daher z.B. das Stroboskop wahrend der Fahrt auf Fahrzeugen 
zur Kontrolle derselben einsetzen, zumal es sehr wenig erschUtte- 
rungsemp'flndlich 1st. 



Wir gestatten uns , folgende Referenzen anzufiihren: 



Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, Dr. E. Rieckmann, 
Volkswagenwerk GmbH. , Wolfsburg, Versuchsabbeilung, 
Continental-Gummi-Werke AG,, Hannover-Stdcken, Dipl .log. Dudewig, 

Robert Bosch GmbH., Stuttgart, Dipl. Ing. Lucke, i 

NSU-Werke A.G. Neckarsulm/WttV- , Dr. Froede, Fink 

Vereinigte Kugellagerfabriken AG,, Schweinfurt, Werk Cannstatt, Dipl.Ing. 
Huge If is cher Georg Sch&fer & Co., Schweinfurt, Dipl.Ing. Lohmann. 
Vereinigte Glanszstoff-Fabriken, Wuppertal-Elberfeld, Herr Becker, 

Neumag, (Neumiinster sche Maschioan- und Apparatebau GmbH),Neumunster, Herr 

Srendaon, 



Ziindapp-Werke GmbH., Munchen 8, Herr Gnisselmann. 
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Der "Isolex" bietc t folgondo 
Kbglichkeiten: 

SponnuagsprUfung ait Glcich- 
and .VecbsolGp:'nnung nuch VJQK- 
V or sc hr ifte n, 

i’C 3 sung des Ioolatioaswertes 
unter «Ho ch s po nnur. g , 

lcichtes iiuffinden von Korper- 
bzw. ErdschlusseaV 

Reporatur von Isolationsfehlern 
in zahlroichen Fallen. 



— • Dos "X S O L I* •X"— Gerti t onuog— 

licht erstmalig, sowohl die 
VDB-maceige Spennungs-ErU fung 
mit Wechselstron-Kochspannung 
als ouch die Bestimraung des 
Isolations-vVertes bei angologtor Gloichstroa-Hochspunnung schnoll 
und be quern vorzunehmen. 

Der vorne links be find liche Regeltranaformator gestattet 9 tufenlose 
Spannungs-Binstellung, die an dem Spamungsmesser oblcsbar ist. Bine 
Spezialschaltung macht es unmoglich, die Eochspnnnung plotzlich. eiiv- 
zuschalten, ohne dass der Spannungsregler vorher auf 0 zuriickgedreht 
ist; da ausserdem die Hoch 3 pannung bei Oberscbreitung gewisser Strom- 
sturken zusamraenbricht, ist das Arbeiten ait den Go rat woitgohond 
unfollsicher. 

Die Isolationswerte warden hi or anstelle oinea Mess-Iastruraontes 
durch eine Blinklampe angezeigt* Je schlechter der Isolotionswert, 
umso schneller ist die Blinkfolgej dicselbe gibt inncrhrJLb eines 
sehr weiten Messbereichos die abflieasende Sle Jctrizitiitamenge an 
(sog« Cottlomb^Ziihler). Die Lamp e blitzt jadesnol stomal auf, v/enn 
1 Killiaiaperesekunde durch den Frufling geflossen ict. 

Der .praktische Messbereich mit tela der "Leckstrom"-Lampe umfosst ca. 

1 . iO.OOO ohrae Umschaltung. 

Die 'M 5 efekt , '-Lampe. sp rich t bei fohlerhaft niedrigem Isolotionswert 
sofort an. 

Der eatnehmbare Gleichstrom ist gegliittet und betragt max. co .50 mA. 
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